
  

 کاناله 4  دستور العمل استفاده از دستگاه مانومتری

 را باز کنید MMSکامپیوتر را روشن کرده  و نرم افزار  -1

 قرار داده و یک سرم پر در کاف قرار میدهیم.   CC 200کاف فشار را بروی  -2

 از اتصال فلورزیستور با ترانسدیوسر  وست تزریق به فلورزیستورها مطمئن شوید -3

تا کتتر رکتال را به  ترانسدیوسر متصل کنید و به مدت دو دقیقه منتظر بمانید  -4

 کتتر آماده کار شود و کالیبراسیون آن کامل انجام شد

هنگام کار با نرم افزار باید از جای گذاری کتتر در بدن بیمار اطمینان حاصل  -5

 فرمایید.

کتتر در بدن مطمئن  در هنگام شروع تست بیمار باید چند سرفه بکند تا از جای -6

 شوید

 تمامی مراحل را مطابق با نرم افزار انجام دهید. -7

در پایان تست کتتر را از بدن بیمار خارج کرده و مراحل شستشویی آنرا انجام  -8

 دهید

کار برای جلوگیری از گرفتگی باید تخلیه مایع موجود در ترانسدیوسر در پایان  -9

 شود.
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