
 

 

 های لبوریدستورالعمل استفاده ازدستگاه 

 برق اصلی از پشت دستگاه را به پریز بزنید. -1

 ایین ترالی را بزنید و سیستم را روشن کنید.در پ ON/OFFدکمه  -2

 را باز کنید.Laboriکامپیوتر را روشن کرده و نرم افزار  -3

 و دستگاه را روشن کنید. دارای شارژ باشد سنسور یوروفلومتر را  -4

 ارتباط نرم افزار با یوروفلومتر ازطریق بلوتوث مطمئن شوید.از  -5

در جایگذاری تیوب تزریق در پمپ دستگاه باید جهت تیوب که بروی پمپ  -6

 کشیده شده است دقت فرمایید.

از جایگذاری کتتر در ترانسدیوسر مطمئن شوید.ترانسدیوسر اول برای اندازه  -7

 دازه گیری فشار شکمی میباشد.گیری فشار مثانه و ترانسدیوسر دوم برای ان

به رنگ بندی آن توجه کنید و در جای مناسب از  EMGدر هنگام استفاده از  -8

 آن استفاده کنید.

در هنگام تغییر پوزیشن مریض بروی صندلی حتما این تغییر را بروی نرم افزار  -9

 نیز اعمال کنید

در صورت هرگونه طالعه بفرمایید ومقبل ازکار بادستگاه دفترچه راهنمای کار با دستگاه را به دقت 
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